
1 - EGENSKAPER 

MTA* Caps er en biokompatibel, permanent, endodontisk sement i radioopake, ferdig doserte, 

brukervennlige kapsler for engangsbruk. Den består av svært fine hydrofiliske partikler av flere 

mineraloksider. Etter aktivering danner MTA* Caps en pasta som herdes i vått miljø, uten 

temperaturøkning, til den danner en barriere som er ugjennomtrengelig for bakterier og væsker. 

Blandetid (kapsler): 30 sekunder 

Brukstid (23 °C): ≈ 2 minutter 

2 - PRESENTASJON 

Esken inneholder: 1 aluminiumspose med 2 ferdigdoserte kapsler på 0,3 g  

Tilbehør som er separat tilgjengelig: Applikator for kapsler. 

3 - SAMMENSETNING 

Pulver: blanding av mineraloksider basert på kalsium og wolframat. Væske: vann. 

4 - INDIKASJONER 

• Rotfylling i kirurgisk endodonti • Reparasjon av rotperforering • Pulpaoverkapping • Apeksifisering 

5- KONTRAINDIKASJON 

Kjent allergi mot noen av komponentene.  

6 - FORHOLDSREGLER VED BRUK 

Følg bruksanvisningen nøye. Brukes bare i rotkanal og/eller pulpakammer (fare for misfarging). 

Unngå kontakt med hud eller øyne. Unngå forsinkelse mellom aktiveringsprosessen, blanding og 

applikasjon for å unngå at produktet herdes i kapselen. Materialet må ekstruderes innen 10 sekunder 

etter ferdigblanding. Påføres umiddelbart etter blanding for å unngå dehydrering under herding. 

Engangsbruk. Oppbevares utilgjengelig for barn. Må ikke svelges. 

7 - BRUKSANVISNING 

• Aktivering av MTA* Caps-kapsler: Fjern hetten fra posen og rist den for å løse opp pulveret. Press 

den mot et hardt, flatt underlag for å skyve det svarte stempelet helt inn. Sett kapselen inn i 

applikatoren. Klikk én gang for å aktivere kapselen. Fjern den aktiverte kapselen fra applikatoren og 

sett den inn i en amalgamator (minst 4000 oscillasjoner/min) i 30 sekunder. Fjern pinnen fra 

kapseldysen - ellers kan kapselen sprekke - og sett den tilbake i applikatoren. Trekk i spaken på 

applikatoren 2 ganger (du skal høre 2 «klikk») for å prime kapselen. Ekstruder materialet direkte på 

området som skal behandles. Lås opp applikatoren ved å trykke på knappen på toppen, og fjern 

kapselen.  

• Rotfylling ved kirurgisk endodonti: Sørg for tilgang til rotenden og klargjør roten med et kirurgisk 

bor. Bruk en ultralydtupp til å klargjøre et hulrom i klasse I til en dybde på 3 til 5 mm. Isoler området 

og tørk hulrommet med en papirtupp. Påfør MTA* Caps og komprimer materialet med et egnet 

instrument. Fjern overflødig sement og rengjør overflaten på rotkanalen med en fuktig gasbit. 

Kontroller rotkanalfyllingen med røntgenbilde.  

• Reparasjon av rotperforeringer: Sett på en gummisperring, rengjør rotkanalen på vanlig måte og 

skyll med NaOCl. Tørk rotkanalen med papirtuppen og isoler perforeringen. Fyll apikalkanalrommet 

opp til perforeringen. Tørk perforeringen med en papirtupp med stor diameter. Bland og ekstruder 

MTA* Caps på en glassplate og påfør i perforeringsområdet med et egnet instrument. Komprimer 

MTA* Caps lett med en papirtupp med stor diameter. Advarsel: kontroller på dette stadiet at MTA* 

Caps er riktig plassert med et røntgenbilde. Hvis ikke, fjerner du materialet umiddelbart og gjentar 

prosedyren. Legg deretter på en fuktig bomullspellet. Legg på en midlertidig sementfylling. Etter 24 

timer kontrollerer du at MTA* Caps har herdet fullstendig med en probe, og foretar deretter den 

endelige tannrestaurasjonen. Det er også mulig å foreta den endelige tannrestaurasjonen i samme 



time, minst 5 til 6 minutter etter påføring av MTA* Caps. 

• Direkte pulpaoverkapping: Sett på en gummisperring, rengjør rotkanalen på vanlig måte og skyll 

med NaOCl. Bland og ekstruder MTA* Caps på en glassplate og påfør på eksponert pulpa med 

egnede instrumenter. Fjern overflødig fuktighet med en bomullspellet eller en papirtupp. Vent minst 

5 til 6 minutter før du legger på en kavitetsforing og deretter restaurerer tannen på vanlig måte. 

• Apeksifisering: Sett på en gummisperring, rengjør rotkanalen på vanlig måte og skyll med NaOCl. På 

dette stadiet er det mulig å påføre en kalsiumhydroksid-basert bandasje (f.eks: HYCAL) i kanalen i 1 

uke. I neste behandling fjernes det kalsiumhydroksid-baserte produktet, og kanalen rengjøres og 

skylles. Tørk kanalen med en papirtupp. Bland og ekstruder MTA* Caps på en glassplate og påfør i 

kanalen for å danne en barriere, 4 til 5 mm høy. Kontroller med røntgen. Hvis tilstrekkelig barriere 

ikke oppnås, fjernes materialet fra kanalen umiddelbart, og prosedyren gjentas. Fjern overflødig 

fuktighet med en bomullspellet eller en papirtupp. Vent minst 5 til 6 minutter før du legger på et tett 

fyllmateriale (midlertidig eller endelig). 

8 - OPPBEVARING 

Oppbevar kapslene i aluminiumsposen ved mellom + 10 og + 25 °C på et tørt sted. Må ikke lagres ved 

lavere temperatur enn + 10 °C. Må ikke brukes etter utløpsdatoen som er angitt på emballasjen. 

9 - KASSERING  

Resirkuleres eller kastes i samsvar med gjeldende forskrifter, helst ved avfallsinnsamling eller av et 

godkjent foretak. Må ikke kastes i miljøet. 
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